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Lieferumfang Standard: 1 Test

• Zu jeder Tageszeit anwendbar - bereits bis zu 4 Tage
   vor Fälligkeit der Periode*.
•  Einfach und bequem: Halte die Testspitze für ca. 10 Sekunden in den Urinstrahl 
    oder tauche die Testspitze für ca. 10 Sekunden in die Urinprobe ein. 
•  Schnelles und eindeutiges Ergebnis
•  Ergebnis nach 5 Minuten ablesen.

cyclotest Schwangerschaftstest-Digital

Schwangerschaftstest-
Digital

Zu jeder beliebigen Tageszeit 
durchführen.
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www.cyclotest.de

basal thermometer
thermomètre basal

termometro basale

lady
Basalthermometer 

zur Zykluskontrolle

Ich liebe meinen Zyklus!
In guten

 wie in schlechten Tagen.

UEBE Medical GmbH
Bürgermeister-Kuhn-Straße 22
97900 Külsheim
Germany
www.uebe.com

beinhaltet
Basalthermometer
Gebrauchsanweisung
Aufbewahrungstasche
Kurvenblätter
Bleistift

Lager- und Transportbedingungen 
-10 °C – 60 °C
25 % – 90 % RH

Betriebsbedingungen
10 °C – 40 °C
30 % – 85 % RH

0620

PZN-01753150

0123

Digitales Basalthermometer zur 
Bestimmung der fruchtbaren und 
unfruchtbaren Tage im Zyklus - 
zur natürlichen Zykluskontrolle.

• Einfache Anwendung durch Messen 
der täglichen Aufwachtemperatur

• Bestimmung der fruchtbaren und 
unfruchtbaren Tage im Zyklus

• Mit Kurvenblättern zum Aufzeichnen 
des Zyklusverlaufs

• Hohe Messgenauigkeit
• Flexible Messspitze
• Speicherung des letzten Messwertes

Digital basal thermometer for 
determining the fertile and 
non-fertile days in the cycle - for 
natural cycle monitoring.

• Easy to use - measures your daily 
wake-up temperature

• Determines the fertile and 
non-fertile days in the cycle

• With charts for recording the cycle 
response

• High measuring accuracy
• Flexible sensor tip
• Stores the last measured value

Thermomètre basal électronique pour la 
détermination des jours de fécondité et 
d'infécondité du cycle menstruel - pour 
un contrôle naturel du cycle menstruel.

• Utilisation simple : mesure quotidienne 
de la température au réveil

• Détermination des jours de fécondité 
et d'infécondité du cycle menstruel

• Avec feuillets pour reporter les valeurs 
au cours du cycle

• Grande précision de mesure
• Pointe flexible
• Mémorisation de la dernière valeur 

mesurée

Termometro basale digitale per la 
determinazione dei giorni fertili e di quelli 
non fertili all'interno del ciclo - per un 
naturale monitoraggio del ciclo.

• Semplice da impiegare misurando 
giornalmente la temperatura al risveglio

• Controllo dei giorni fertili e non fertili del 
ciclo mestruale

• Con schede per tracciare il grafico di 
andamento del ciclo mestruale

• Elevata precisione di misurazione
• Punta di misurazione flessibile
• Memorizzazione dell'ultimo valore rilevato

DEENFRIT

cyclotest lady

Vertrieb: UEBE Medical GmbH
Bürgermeister-Kuhn-Straße 22
97900 Külsheim, Deutschland
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• In-vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung 
• Nur zur Anwendung außerhalb des Körpers 
• Außer Reichweite von Kindern aufbewahren

• In-vitro diagnostic device for self-testing
• For external use only 
• Keep out of the reach of children

• Kişisel kullanım için in vitro tanı uygulaması 
• Sadece harici kullanım için uygundur 
• Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız!

• Экстракорпоральное диагностическое сред ство 
для индивидуального использования 
• Только для экстракорпорального применения 
• Хранить в недоступном для детей месте

Test zur frühen Erkennung einer Schwangerschaft 
durch immunochromatografische Bestimmung des 
Schwangerschaftshormons hCG im Urin.

Test for the early detection of pregnancy via an 
immunochromatographic test, which determines 
the level of the pregnancy hormone hCG in urine.

Hamileliğin erken tanısı için idrardaki hamilelik hormonu 
hCG'nin immünokromatografik olarak belirlenmesine 
yönelik test.

Тест для раннего выявления беременности путем 
иммунохроматографического анализа для 
определения наличия в моче хорионического 
гонадотропина (ХГЧ, hCG).
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8 9065 001 B  
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digital
ab 25 mIU/ml hCG

Schwangerschaftstest
Digital
Eindeutiges Ergebnis in nur 5 Minuten

 

1 Test

 

UEBE Medical GmbH
Bürgermeister-Kuhn-Str. 22

Vertrieb:

97900 Külsheim, Germany
info@uebe.com
www.uebe.com

SANAVITA Pharmaceuticals GmbH
Spaldingstraße 110 b
20097 Hamburg
Germany
www.sanavita.net 0123

Apotheken exklusiv

Der Anruf ist kostenlos.
www.geburt-vertraulich.de

WIR HELFEN. Anonym und sicher.
   0800 40 40 020

30 °C

4 °C

90
65

 Schwangerschaftstest Digital

Testdurchführung - Einfach und bequem: Halte die Testspitze für ca. 10 Sekunden in den Urinstrahl oder 
tauche die Testspitze für ca. 10 Sekunden in die Urinprobe ein. Schnelles und eindeutiges Ergebnis: Das 
Ergebnis wird innerhalb von 5 Minuten angezeigt.

 DE  

Performing the test - Easy and convenient: Hold the test tip in your urine stream for approximately 
10 seconds, or immerse the test tip in a urine sample for approximately 10 seconds. Fast and clear 
result: The result will be indicated within 5 minutes.

EN Digital pregnancy test

Dijital hamilelik testi
Testin yapılması - Kolay ve rahattır: Test ucunu yaklaşık 10 saniyeliğine akan idrarın altına tutun ya da yaklaşık 
10 saniye boyunca bir idrar numunesinin içine daldırın. Hızlı ve kesin sonuç: Sonuç 5 dakika içerisinde gösterilir.

 TR

Цифровой тест на беременность
Проведение теста - Просто и удобно: удерживайте впитывающий наконечник теста под струей мочи в течение прим. 10 секунд или прим. на 10 
секунд опустите его в собранный образец мочи. Быстрый и однозначный результат: для получения результата анализа достаточно 5 минут.

RU

oder • or 
• veya • или

5 min.

10 sec.

schwanger • pregnant • 
hamile • беременная

nicht schwanger • not pregnant
• hamile değil • не беременная

Ungültiges Ergebnis. Weitere 
Informationen siehe 
Gebrauchsanweisung.
• Invalid result. Further 
information see the instructions 
for use.
• Geçersiz sonuç. Diğer bilgiler 
için bkz. kullanım kılavuzu. 
• Результат недействителен. 
Дополнительную информацию см. в 
инструкции по применению.

XXXXXXYYZZ

YYYY-MM

Syntax for LOT 
number and Date 
of expiry: 
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• In-vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung 
• Nur zur Anwendung außerhalb des Körpers 
• Außer Reichweite von Kindern aufbewahren

• In-vitro diagnostic device for self-testing
• For external use only 
• Keep out of the reach of children

• Kişisel kullanım için in vitro tanı uygulaması 
• Sadece harici kullanım için uygundur 
• Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız!

• Экстракорпоральное диагностическое сред ство 
для индивидуального использования 
• Только для экстракорпорального применения 
• Хранить в недоступном для детей месте

Test zur frühen Erkennung einer Schwangerschaft 
durch immunochromatografische Bestimmung des 
Schwangerschaftshormons hCG im Urin.

Test for the early detection of pregnancy via an 
immunochromatographic test, which determines 
the level of the pregnancy hormone hCG in urine.

Hamileliğin erken tanısı için idrardaki hamilelik hormonu 
hCG'nin immünokromatografik olarak belirlenmesine 
yönelik test.

Тест для раннего выявления беременности путем 
иммунохроматографического анализа для 
определения наличия в моче хорионического 
гонадотропина (ХГЧ, hCG).
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 Schwangerschaftstest Digital

Testdurchführung - Einfach und bequem: Halte die Testspitze für ca. 10 Sekunden in den Urinstrahl oder 
tauche die Testspitze für ca. 10 Sekunden in die Urinprobe ein. Schnelles und eindeutiges Ergebnis: Das 
Ergebnis wird innerhalb von 5 Minuten angezeigt.

 DE  

Performing the test - Easy and convenient: Hold the test tip in your urine stream for approximately 
10 seconds, or immerse the test tip in a urine sample for approximately 10 seconds. Fast and clear 
result: The result will be indicated within 5 minutes.

EN Digital pregnancy test

Dijital hamilelik testi
Testin yapılması - Kolay ve rahattır: Test ucunu yaklaşık 10 saniyeliğine akan idrarın altına tutun ya da yaklaşık 
10 saniye boyunca bir idrar numunesinin içine daldırın. Hızlı ve kesin sonuç: Sonuç 5 dakika içerisinde gösterilir.

 TR

Цифровой тест на беременность
Проведение теста - Просто и удобно: удерживайте впитывающий наконечник теста под струей мочи в течение прим. 10 секунд или прим. на 10 
секунд опустите его в собранный образец мочи. Быстрый и однозначный результат: для получения результата анализа достаточно 5 минут.

RU

oder • or 
• veya • или

5 min.

10 sec.

schwanger • pregnant • 
hamile • беременная

nicht schwanger • not pregnant
• hamile değil • не беременная

Ungültiges Ergebnis. Weitere 
Informationen siehe 
Gebrauchsanweisung.
• Invalid result. Further 
information see the instructions 
for use.
• Geçersiz sonuç. Diğer bilgiler 
için bkz. kullanım kılavuzu. 
• Результат недействителен. 
Дополнительную информацию см. в 
инструкции по применению.
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• In-vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung 
• Nur zur Anwendung außerhalb des Körpers 
• Außer Reichweite von Kindern aufbewahren

• In-vitro diagnostic device for self-testing
• For external use only 
• Keep out of the reach of children

• Kişisel kullanım için in vitro tanı uygulaması 
• Sadece harici kullanım için uygundur 
• Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız!

• Экстракорпоральное диагностическое сред ство 
для индивидуального использования 
• Только для экстракорпорального применения 
• Хранить в недоступном для детей месте

Test zur frühen Erkennung einer Schwangerschaft 
durch immunochromatografische Bestimmung des 
Schwangerschaftshormons hCG im Urin.

Test for the early detection of pregnancy via an 
immunochromatographic test, which determines 
the level of the pregnancy hormone hCG in urine.

Hamileliğin erken tanısı için idrardaki hamilelik hormonu 
hCG'nin immünokromatografik olarak belirlenmesine 
yönelik test.

Тест для раннего выявления беременности путем 
иммунохроматографического анализа для 
определения наличия в моче хорионического 
гонадотропина (ХГЧ, hCG).
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 Schwangerschaftstest Digital

Testdurchführung - Einfach und bequem: Halte die Testspitze für ca. 10 Sekunden in den Urinstrahl oder 
tauche die Testspitze für ca. 10 Sekunden in die Urinprobe ein. Schnelles und eindeutiges Ergebnis: Das 
Ergebnis wird innerhalb von 5 Minuten angezeigt.

 DE  

Performing the test - Easy and convenient: Hold the test tip in your urine stream for approximately 
10 seconds, or immerse the test tip in a urine sample for approximately 10 seconds. Fast and clear 
result: The result will be indicated within 5 minutes.

EN Digital pregnancy test

Dijital hamilelik testi
Testin yapılması - Kolay ve rahattır: Test ucunu yaklaşık 10 saniyeliğine akan idrarın altına tutun ya da yaklaşık 
10 saniye boyunca bir idrar numunesinin içine daldırın. Hızlı ve kesin sonuç: Sonuç 5 dakika içerisinde gösterilir.

 TR

Цифровой тест на беременность
Проведение теста - Просто и удобно: удерживайте впитывающий наконечник теста под струей мочи в течение прим. 10 секунд или прим. на 10 
секунд опустите его в собранный образец мочи. Быстрый и однозначный результат: для получения результата анализа достаточно 5 минут.

RU

oder • or 
• veya • или

5 min.

10 sec.

schwanger • pregnant • 
hamile • беременная

nicht schwanger • not pregnant
• hamile değil • не беременная

Ungültiges Ergebnis. Weitere 
Informationen siehe 
Gebrauchsanweisung.
• Invalid result. Further 
information see the instructions 
for use.
• Geçersiz sonuç. Diğer bilgiler 
için bkz. kullanım kılavuzu. 
• Результат недействителен. 
Дополнительную информацию см. в 
инструкции по применению.
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• In-vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung 
• Nur zur Anwendung außerhalb des Körpers 
• Außer Reichweite von Kindern aufbewahren

• In-vitro diagnostic device for self-testing
• For external use only 
• Keep out of the reach of children

• Kişisel kullanım için in vitro tanı uygulaması 
• Sadece harici kullanım için uygundur 
• Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız!

• Экстракорпоральное диагностическое сред ство 
для индивидуального использования 
• Только для экстракорпорального применения 
• Хранить в недоступном для детей месте

Test zur frühen Erkennung einer Schwangerschaft 
durch immunochromatografische Bestimmung des 
Schwangerschaftshormons hCG im Urin.

Test for the early detection of pregnancy via an 
immunochromatographic test, which determines 
the level of the pregnancy hormone hCG in urine.

Hamileliğin erken tanısı için idrardaki hamilelik hormonu 
hCG'nin immünokromatografik olarak belirlenmesine 
yönelik test.

Тест для раннего выявления беременности путем 
иммунохроматографического анализа для 
определения наличия в моче хорионического 
гонадотропина (ХГЧ, hCG).
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 Schwangerschaftstest Digital

Testdurchführung - Einfach und bequem: Halte die Testspitze für ca. 10 Sekunden in den Urinstrahl oder 
tauche die Testspitze für ca. 10 Sekunden in die Urinprobe ein. Schnelles und eindeutiges Ergebnis: Das 
Ergebnis wird innerhalb von 5 Minuten angezeigt.

 DE  

Performing the test - Easy and convenient: Hold the test tip in your urine stream for approximately 
10 seconds, or immerse the test tip in a urine sample for approximately 10 seconds. Fast and clear 
result: The result will be indicated within 5 minutes.

EN Digital pregnancy test

Dijital hamilelik testi
Testin yapılması - Kolay ve rahattır: Test ucunu yaklaşık 10 saniyeliğine akan idrarın altına tutun ya da yaklaşık 
10 saniye boyunca bir idrar numunesinin içine daldırın. Hızlı ve kesin sonuç: Sonuç 5 dakika içerisinde gösterilir.

 TR

Цифровой тест на беременность
Проведение теста - Просто и удобно: удерживайте впитывающий наконечник теста под струей мочи в течение прим. 10 секунд или прим. на 10 
секунд опустите его в собранный образец мочи. Быстрый и однозначный результат: для получения результата анализа достаточно 5 минут.

RU

oder • or 
• veya • или

5 min.

10 sec.

schwanger • pregnant • 
hamile • беременная

nicht schwanger • not pregnant
• hamile değil • не беременная

Ungültiges Ergebnis. Weitere 
Informationen siehe 
Gebrauchsanweisung.
• Invalid result. Further 
information see the instructions 
for use.
• Geçersiz sonuç. Diğer bilgiler 
için bkz. kullanım kılavuzu. 
• Результат недействителен. 
Дополнительную информацию см. в 
инструкции по применению.

XXXXXXYYZZ

YYYY-MM

Syntax for LOT 
number and Date 
of expiry: 

cyclotest Schwangerschaftstest Digital ist ein schneller, 
genauer und praktischer Test zur qualitativen Bestimmung von
humanem Choriongonadotropin (hCG) im Urin zur frühen 
Erkennung einer Schwangerschaft. Dieser Selbsttest kann 
durch Laien zuhause durchgeführt werden und ist nur für die 
In-vitro-Diagnostik geeignet.

* Bitte beachten Sie die Hinweise zum frühestmöglichen Testbeginn in der 
beiliegenden Gebrauchsanweisung.

Eindeutiges Ergebnis
in nur 5 Minuten
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